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UTFÖRANDE / PROVTAGNING

Droppa 4
droppar av
Reagens 1
ned i röret.

Reagens Reagens

Droppa 4
droppar av
Reagens 2
ned i röret.

Extraktions 
  rör

Använd medföljande 
testpinnar som tillhör 
Strep-A kartongen. Var 
noga med att ta direkt på 
tonsillen.

Extraktions 
  rör

För provpinnen 
ned i röret.
Snurra provpinnen 
15 gånger och låt 
sedan stå 1 minut.

Pressa prov-
pinnen hårt mot 
röret för att få ut 
så mycket vätska 
som möjligt.

Sätt ner testremsan i
röret minst 1 minut.
Avläsning ska ske
vid 5 minuter,
ej senare än 10 
minuter.

AVLÄSNING AV TEST
Röd linje i testfältet ska tolkas som 
positivt.

Linjens färgstyrka kan variera 
beroende på mängd Strep A i 
provet.

Röd linje tolkas alltid positivt 
oavsett färgstyrka.

Kontrollfält
Testfält

POSITIV
Två linjer

NEGATIV
En linje

OGILTIG
Ingen kontrollinje
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